Warszawa dnia, 12.02.2018 r.

SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Naprawa Chromatografu Gazowego Agilent Technologies 6890N
Ze Spektrometrem Mas 5973

Informacije podstawowe dotyczace szacowania zamodwienia

1.Naprawa chromatografu gazowy Agilent Technologies 6890N ze spektrometrem mas
numer fabryczny DE 10449074,numer inwentarzowy ST.01.802.71.2.6 .

W czasie pracy stwierdzono nieprawidlowosci takie jak:

- program strojenia nie wykonuje poprawnie testu,
- napigcie reflektora (Repeller) jest zbyt wysokie i wynosi 33,
- wystepuje wysokie tto (nadmierne szumy).

Chromatograf gazowy Agilent Technologies 6890N ze spektrometrem mas znajduje sig w
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie na ul. Zelaznej 79.

2.Naprawa chromatografu Agilent Technologies 6890N ze spektrometrem mas jest niezbedna do
badan w ramach biezgcego nadzoru zapobiegawczego.

3.Naprawa chromatografu ma by¢ przeprowadzona w siedzibie WSSE na ul. Zelaznej 79
w Warszawie.

4.Ustuga ma by¢ wykonana przez serwis posiadajacy akredytacje do wykonania tego typu ustugi.

5.Termin naprawy chromatografu gazowego Agilent Technologies 6890N ze spektrometrem mas
wyznaczamy konca Lutego 2018 r.

6.Termin wystania szacunkowej wartosci zamowienia do 14.02.2018 .

Informujemy, ze powyzsze szacowanie cen nie stanowi zapytania ofertowego , ani nie jest
ogloszeniem o zamowieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004r. Prawo o zaméwieniach publicznych.
Ma ono na celu wylgczne rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskania wiedzy na temat kosztow
zwigzanych z planowaniem zaméwien publicznych.
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